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1. Introduktion
Vi  glæder  os  over  at  du har købt  et  kvalitetsprodukt  fra  Mobilex  A/S.  Denne brugsanvisning indeholder  en
beskrivelse og vigtige oplysninger om brugen af det medicinske udstyr. Den har til formål at hjælpe dig med at
bruge produktet korrekt og sikkert. Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger
udstyret. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne og følg dem altid. Mobilex forsøger hele tiden at
forbedre og opgradere sine produkter. Derfor forbeholder vi os retten til at ændre produktets specifikationer og
tekniske data uden yderligere varsel.

Formålsbeskrivelse
Toiletsædeforhøjeren er et medicinsk produkt, der udelukkende er beregnet til ældre eller handicappede personer
som en siddemulighed og ekstra støtte under brug af toilettet. Enhver anden anvendelse er forbudt.

Indikation
Toiletsædeforhøjeren er tilbehør til almindelige toiletter, og er beregnet til brug som siddemøbel for personer med
funktionsbegrænsninger, personer i kørestol og andre personer med begrænset mobilitet i lænderyggen, knæ eller
hofter og for alle dem, der har problemer med at sidde lavt og rejse sig op igen fra toilettets normale højde. Det er
forbudt at bruge sædet til andre formål end de ovenfor anførte.

Kontraindikationer
Toiletsædeforhøjeren er ikke anbefalet til de patienter, der ikke kan opretholde den rette kropsbalance i siddende og
stående  stilling.  Sædet  må  ikke  anvendes,  hvis  brugeren  har  problemer  med  nedsat  opfattelsesevne.
Kontraindikationer kan ikke relateres til ét bestemt klinisk billede, og de afhænger af en individuel vurdering af den
potentielle  brugers  sundhedstilstand.  Valget  af  det  ortopædiske  hjælpemiddel,  der  passer  til  et  givet
sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut. Derudover skal du overholde
sikkerhedsoplysningerne i kapitel 2.

Anvendelsesområder
Produktet kan anvendes i hjemmeplejen, i sundheds- og langtidsplejeinstitutioner og på hospitaler.

Medicinske hændelser og uønskede hændelser
I tilfælde af uønskede hændelser i forbindelse med enheden skal du kontakte forhandleren eller producenten:
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Denmark

Telefon: +45 87 93 22 20 
Telefax: +45 87 93 17 77
Email: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedskrav
• Sørg for, at alle personer, der bruger produktet, har læst denne vejledning.
• Producenten påtager sig intet ansvar for skader og/eller personskade som følge af manglende overholdelse

af brugsanvisningen.
• Brug kun produktet i fejlfri stand. 
• Hvis  der  konstateres  defekter  eller  fejl,  skal  du  straks  stoppe  med  at  bruge  produktet  og  kontakte

forhandleren. 
• Følg alle producentens anbefalinger og advarsler.
• Vær opmærksom på oplysningerne på produktetiketten. 
• Brug kun produktet til det beskrevne formål. 
• Du må ikke kravle op på produktet.
• Undgå at foretage konstruktive ændringer på produktet, medmindre du har producentens skriftlige accept af

sådanne ændringer. 
• Enheden og tasken må ikke belastes med mere vægt end angivet i de tekniske data.
• Sid ikke på låget.
• Sørg for, at produktet er forsvarligt fastgjort før brug.
• Når armlænene benyttes, skal de benyttes med samme belastning, så produktet ikke vrides

Levering
Enheden leveres i en kartonæske. Indholdet af pakken er:

✔ 1 Toiletsædeforhøjer;
✔ 2 Armlæn;
✔ 1 Brugervejledning;

Foreløbig kontrol
Kontrollér kassens indhold med ovenstående liste. Hvis du på dette tidspunkt opdager, at en del mangler eller er
beskadiget, skal du straks kontakte din leverandør.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse
Toiletsædeforhøjeren kan monteres på de fleste toiletskåle. Sædet monteres i monteringshullerne på toiletskålen.
Armlænene kan vendes bagud. Sædet kan tages af for at blive rengjort.
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Beskrivelse af samling
Fjern  det  eksisterende  toiletsæde  og  låg.  Placér  og
monter gummiafstanden så den passer til hullerne på
toiletkummen,  og  juster  monteringsbeslagenes
position  på  samme  måde.  Fastgør  toiletsædet  med
plastikmonteringsskiverne og -møtrikkerne som vist til
højre.
Fastgør  armlænene  som  beskrevet  i  afsnittet
Funktionsbeskrivelse.

Funktionsbeskrivelse

Montering og afmontering af armlæn
For at montere et armlæn skal du løsne og tage skruen ud fra den side af bagmonteringsbeslaget, som du vil sætte
armlænet i. Skub armlænsrørets ende gennem monteringsbeslaget fra den valgte side. Juster hullet i armlænsrørets
ende til at passe med det valgte hul i det valgte bagmonteringsbeslag, så skruen kan gå igennem begge dele. Sæt
skruen i, og stram den. Gentag for det andet armlæn.
Hvis du vil afmontere et armlæn, skal du løsne og tage skruen til bagmonteringsbeslaget på det valgte armlæn ud
og trække armlænet ud. Sæt skruen i igen, og spænd den.

Tilbehør
Der er intet tilbehør til denne enhed.

4. Tekniske data
Fixed toiletseat Art. 301702

Samlet bredde 65 cm

Samlet dybde 47 cm

Bredde mellem armlæn 55 cm

Sædehøjde 10 cm

Indvendig bredde 21 cm

Indvendig dybde 26,5 cm

Samlet vægt 4 kg

Max. brugervægt 120 kg

Pakningsmål 48 x 41 x 26 cm

Produktetiket

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK - 8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk
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5. Vedligeholdelse og pleje
Almindeligt snavs kan fjernes med almindelige rengøringsmidler og en svamp eller en blød klud. Tjek de specifikke
produktoplysninger, og brug kun kommercielle rengøringsmidler, der er egnede til rengøring. Til desinfektion må der
kun anvendes desinfektionsmidler, der er certificeret til brug med medicinsk udstyr, og som fås lokalt.

På trods af den solide konstruktion og brugen af modstandsdygtige materialer er produktet udsat for slitage. Det
anbefales  derfor  at  lade  produktet  kontrollere  med  jævne  mellemrum af  en  professionel  service.  Vi  anbefaler
følgende:

✔ Rengøring og desinfektion af produktet
✔ Kontroller, at produktet ikke er bøjet, beskadiget, slidt eller korroderet.
✔ Generel efterspænding af komponenterne

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen. 

Opbevaring: Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted ved temperaturer over 0 °C.

Transport
Apparatet skal transporteres på en stabil og sikret måde uden risiko for pludselige eller farlige bevægelser under
transporten.
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Genbrug
Produktet er  egnet til  genbrug.  Inden en ny bruger overtager produktet,  skal  apparatet  kontrolleres teknisk og
desinficeres i henhold til punkt 5. 

6. De mest almindelige problemer og løsninger
Problemer Løsninger

Enheden er ikke stabil og bevæger sig • Kontroller, at enheden er fastgjort til et toilet.
• Spænd plastmøtrikkerne.

Armlænene er ustabile • Kontroller armlænsmonteringen. 
• Spænd skruerne.

7. Bortskaffelse af produktet
Produktet kan ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet og skal afleveres på den lokale genbrugsstation. 

8. Garantibetingelser
Mobilex A/S yder 2 års garanti  for skader forårsaget af  fejl  i  produktionen eller  materialefejl.  Garantien er ikke
gældende ved ikke tilsigtet reparation eller brug af produktet. Dele, der er udsat for normal slitage, er ikke omfattet
af  garantien,  medmindre  sliddet  skyldes  en  fabrikationsfejl.  Hvis  der  foretages  produktændringer  uden  vores
skriftlige accept, er CE-mærkningen og produktgarantien ikke gyldig. I tilfælde af produktskader, der er omfattet af
denne  garanti,  bedes  du  underrette  din  forhandler  eller  Mobilex  A/S  direkte.  Garantien  dækker  ikke
transportomkostninger  og  omfatter  ikke  erstatning  for  personskader  eller  manglende  brug  af  produktet  under
reparation. Garantien dækker ikke skader, der skyldes, at brugervejledningen ikke er blevet fulgt.

9. CE-erklæring
Apparatet har bestået overensstemmelsesvurderingen i henhold til  EU-forordningen: MDR 2017/745
om medicinsk udstyr og er CE-mærket. Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for enheden og
er tilgængelig på

mobilex.dk/medias/2021-07/ce_toiletsaedeforhoejer__klapbare_armlaen__301702__8288.pdf

eller via QR-koden til højre.

Rev. 05-23 8/24 UM-301702_MULTI_20230509

http://mobilex.dk/medias/2021-07/ce_toiletsaedeforhoejer__klapbare_armlaen__301702__8288.pdf

	9. CE-erklæring
	9. Declaration of conformity
	9. Dichiarazione CE
	9. CE-försäkran
	9. Deklaracja zgodności
	9. Déclaration CE de conformité



