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Danish CARE Supply” B rugsanvisning

JUSTERBARE KRYKKER Varenummer: 134000 og 135001

Sikkerhedsanvisninger:
Produktet bar ikke anvendes pa nogen anden made end beregnet.

e Kontakt en sundhedspersonale fgr brug.

e Produktet skal justeres af kompetent personale (f.eks. fysioterapeut eller andre autoriserede
personer) med henblik pa at blive tilpasset den enkelte brugers seerlige behov.

o Krykken ma aldrig bruges til eksempelvis at stoppe en elevatorder eller lignende.

e Dupskoen skal kontrolleres regelmaessigt. Beskadigede eller slidte dupsko kan betyde

e en forringelse af grebet.

e Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye, som kan bestilles hos Danish CARE
Supply.

e Huvis genstande (f.eks. papir, snavs osv.) fanges under dupskoen, skal de straks fjernes

e fjernes, da grebet kan veere forringet.

e Pa glatte overflader skal dupskoen suppleres med ispigge, og der skal udvises stor omhu.

e Hvis der er tegn p4, at hgjdejusteringen er Igs, eller at produktet pad anden made er slidt, skal
produktet tages ud af drift. Tre ar efter produktionsdatoen (angivet som LOT nr.) skal krykken
kasseres.

e Maksimal brugervaegt er 140 kg (geelder ogsa ved brug af to krykker).

Tilsigtet anvendelse: Krykken er kun beregnet til at blive brugt som gang hjeelpemiddel til
bevaegelseshaemmede.

Symboler: Forklaring af symbolerne Tekniske specifikationer
pa produktet og i brugsanvisningen.
Varenr: 134000 Varenr: 135001
HMI nr: 88138 HMI nr: 88139
i ; Justerbar hgjde: 75-97 Justerbar hgjde: 90-112 cm
M ikker brugerveegt.
vorrioke ax sikker brugervaegt cm Vasgt: 0,48 kg Vasgt: 0,54 kg

;‘::"M.sé Kan vaskes med

9% alkalisk seebeoplasning, Materiale: Aluminiumrgr, PP (Top), naturgummi (dupsko)

ph 5-9.

mx  Vaskes i max 85°C i max
3min 3 minutter. j

@ Visuel kontrol =t )
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m VUGS

TFremstillingsdatoen angives som LOT og Producent:
derefter datoen: dag, maned, ar. Eksemplet Swere“co AB
ovenfor blev lavet den 30. maj 2012. Vagnvagen 4
SE-364 42 Lenhovda
Produktet felger EU direktivet +46 (0)8 5000 5240
c € MDR 2017/745 og 2007/47/EG MD _N}’VW-SwereCO-mm |
for medicintekniske produkterer. info@swereco.com .
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Brugsanvisning

Anvendelse:

1. Juster krykkens hgjde ved hjeelp af trykknappen. Hgjde pa krykke bgr tilpasses den
enkelte bruger.

2. Kontroller trykknappen for hgjdejusteringen regelmaessigt. Hvis trykknappen er Igs,
skal brugen af krykken straks stoppes.

3. Kontroller dupskoen fgr brug. Beskadigede eller slidte dupsko skal udskiftes med nye.
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Rengering og vedligeholdelse: Renggres regelmaessigt om ngdvendigt (min 1 gang / maned)
med sabeoplgsning, pH 5-9. Ved brugerskift skal produktet desinficeres, autoklaveres ved
maksimalt 85 ° i hgjst 3 minutter. Alternativt tgrres af med 70% isopropanol.

LCC= Livscyklusomkostningerne er 3 ar for kontinuerlig renggring.

Produktet har en lzengere holdbarhed med omhyggelig og regelmaessig renovering og
vedligeholdelse.

Genbrug | slutningen af produktets levetid genanvendes det som metalskrot og plastaffald.
Emballagen er lavet af bglgepap og genbruges i overensstemmelse hermed.

‘ A Alle alvorlige haendelser, der opstar under brug, skal rapporteres til Danish CARE Supply.

Danish CARE Supply

- fremtidens hjelpemidler

Danish CARE Supply
Email: DCS@danishcaresupply.dk - TIf: 22 11 86 16
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